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Ультразвук высокой интенсивности находит широкое применение в медицине, 

его клинический потенциал продолжают исследовать. Точность дозирования 
ультразвукового облучения влияет на результаты исследований и их сопоставимость, 
она важна для обеспечения безопасности пациента и достижения нужного медицинского 
эффекта, что обусловливает востребованность метрологической прослеживаемости. 
Для этих целей в ФГУП «ВНИИФТРИ» была разработана установка для 
воспроизведения и передачи единицы мощности ультразвука от 10 до 200 Вт в 
частотном диапазоне 0,5 – 5,0 МГц, впоследствии включенная в состав 
государственного первичного эталона мощности ультразвука в воде. В установке 
используют модифицированный калориметрический метод (метод плавучести). 
Разработанные алгоритмы и программное обеспечение позволили повысить точность 
измерений, автоматизировать их, сократить их трудоемкость и продолжительность.  

 
 
 

Development of methods and tools to expand the dynamic range of ultrasound power 
measurements in water 

 
G. Lukin 

FSUE VNIIFTRI, Russian Federation 
Email: lukin@vniiftri.ru  

 
High-intensity ultrasound is widely used in medicine, and research into its clinical 

potential is ongoing. Dosing accuracy of ultrasonic irradiation affects the results of researches 
and their comparability, it is important for ensuring patient safety and achieving the desired 
medical effect, this determines the demand for metrological traceability. For these purposes, 
FSUE «VNIIFTRI» employees developed a device for reproducing and transmitting a unit of 
ultrasonic power from 10 to 200 W in the frequency range of 0.5–5.0 MHz, which was 
subsequently included in the state primary standard of ultrasonic power in water. The device 
implements a modified calorimetric method (buoyancy method). The developed algorithms and 
software made it possible to increase the accuracy of measurements, automate them, and 
reduce their labor intensity and duration. 
 

mailto:lukin@vniiftri.ru
mailto:lukin@vniiftri.ru

